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1. AMAÇ ve KAPSAM  

Bu talimatın amacı GDA’da deney sonuçlarına göre önceden belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu 

belirtirken, uygunluk değerlendirmesinde ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuralları 

belirlemektir. Uygunluk beyanı yapılan tüm raporları kapsar. 

2. SORUMLULAR 

Laboratuvar Müdürü: Uygunluk beyanları, karar kuralnının uygulaması, görüş ve yorumlar dâhil olmak 

üzere sonuçların onayından sorumludur. 

Kalite Güvence Sorumlusu (KGS): Karar kuralı ile ilgili GDA politikalarının personele aktarılması ve 

takip edilmesinden sorumludur. 

Laboratuvar Sorumluları: Uygunluk beyanları, karar kuralnının uygulaması, görüş ve yorumlar dâhil 

olmak üzere sonuçların takip ve gözden geçirilmesinden sorumludur. 

Laboratuvar Personeli: Kendi analizleri ile ilgili uygunluk beyanı yapılan analizlerde ölçüm belirsizliğinin 

nasıl değerlendirileceği konusunda GDA politikalarını uygulamakla sorumludur. 

3. TANIMLAR 

Karar Kuralı: Belirlenmiş bir spesifikasyona uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba 

katılacağını açıklayan kuraldır. 

Uygunluk Değerlendirmesi: Bir ürün, proses, sistem, kişi veya kuruluş ile ilgili belirli şartların 

karşılandığının ispatı. 

Koruma Bandı: % 95 güvenilirlik düzeyinde hesaplanmış belirsizlik değeridir. 

Karar Limiti: Spesifikasyon limitine, belirsizlik   değerinin eklenerek ya da çıkartılarak oluşturulan limit 

değerdir. 

Spesifikasyon: Mevzuat, standart, şartname gibi deney sonuçlarının uygunluğunun değerlendirildiği 

dokümanlardır. 

4. UYGULAMALAR 

4.1. Genel 

GDA’da analiz raporlarında, mevzuata, şartname veya standartlara göre uygunluk değerlendirilmesi 

yapılmaktadır. Uygunluk değerlendirmesi yapılırken analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliklerinin de TS EN 

ISO/IEC 17025 standardına göre dikkat edilmektedir. 
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Şekil 1’de yer alan 1 ve 4 numaralı durumlarda, belirsizlik aralığının da hesaba katıldığı ölçüm sonuçları, 

belirgin bir şekilde limit değerin üstünde veya altında kalmaktadır. Dolayısıyla bu iki durumda uygunluğun 

değerlendirilmesi çok nettir. Ancak 2 ve 3 numaralı durumlarda, uygunluğun değerlendirilmesi çok net 

değildir, çünkü belirsizlik aralığı limit değeriyle kesişmektedir. Uygunluk bildiriminin nasıl yapılacağı, yasal 

otoriteler veya düzenleyici kuruluşlar ve zorunlu mevzuatlarda tanımlanmamış ise müşterinin talepleri 

doğrultusunda uygunluk veya uygunsuzluk durumlarının belirlenmesi için karar kuralı oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1- Üst Limit ve Alt Limit ile Uygunluk Değerlendirmesi 

 

Üst Limit Sonuç ve Genişletilmiş Belirsizlik Değerlendirme 

Durum 4 
Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik, şartname limitini ihlal etmiyorsa 
UYGUN 

Durum 3 
Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik limitle çakışıyorsa 

Yanlış Red veya Yanlış Kabul Karar Kuralı 

uygulanarak ancak uygunluk 

değerlendirilmesi yapılabilir. 

Durum 2 
Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik limitle çakışıyorsa 

Yanlış Red veya Yanlış Kabul Karar Kuralı 

uygulanarak ancak uygunluk 

değerlendirilmesi yapılabilir. 

Durum 1 
Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik, şartname limitini aşıyorsa 
UYGUN DEĞİL 

Tablo 1: Üst Limit Karar Kuralı Değerlendirmesi 
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Alt Limit Sonuç ve Genişletilmiş Belirsizlik Değerlendirme 

Durum 4 

Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik, şartname limitinin altında kalıyorsa 
UYGUN DEĞİL 

Durum 3 

Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik limitle çakışıyorsa 

Yanlış Red veya Yanlış Kabul Karar 

Kuralı uygulanarak ancak uygunluk 

değerlendirilmesi yapılabilir 

Durum 2 

Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik limitle çakışıyorsa 

Yanlış Red veya Yanlış Kabul Karar 

Kuralı uygulanarak ancak uygunluk 

değerlendirilmesi yapılabilir 

Durum 1 

Ölçüm sonucu +%95 lik kapsam olasılığıyla genişletilmiş 

belirsizlik, şartname limitinin üstünde kalıyorsa 
UYGUN 

Tablo 2: Alt Limit Karar Kuralı Değerlendirmesi 

 

4.2. Karar Kuralı Seçimi 

4.2.1. Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı): 

Eğer Mevzuat veya deney standardı, laboratuvar raporunda uygunluk bildirimini zorunlu kılar ancak ilgili 

standartlarda veya mevzuatta uygunluğun değerlendirilmesinde güven düzeyinin ve ölçme belirsizliğinin 

etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi yok ise laboratuvar güven düzeyi ve ölçüm belirsizliğini göz önünde 

bulundurmaz. Elde edilen deney sonucunu yalnızca belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığını uygun veya 

uygun değildir şeklinde değerlendirmesini yapabilir. 

Bu kural genellikle paylaşılan risk olarak adlandırılır, çünkü son kullanıcı bazı riskler alır; şöyle ki, üzerinde 

anlaşmaya varılan bir ölçüm yöntemiyle test edildikten sonra numune yasal mevzuata veya spesifikasyona 

uygun olmayabilir. Bu durumda, üzerinde anlaşmaya varılan ölçüm yönteminin belirsizliğinin kabul 

edilebilir olduğu yönünde üstü kapalı bir varsayım bulunmaktadır. İlgili mevzuatta karar kuralını açıkça 

tanımlanmış ise tanımlanan kuralın kullanılması zorunludur. 

4.2.2. Yanlış Ret ve Yanlış Kabul Kuralı:  

Şekil 1’de yer alan 2. ve 3. durumlardaki sonuçların limit değerlere uygun olup olmadığına karar vermek 

için, yanlış karar verme risklerini hesaba alan bir karar kuralına ihtiyaç vardır. Bu karar ya son tüketici 

lehine (yanlış kabul kuralı) ya da üretici lehine (yanlış ret kuralı) olacaktır. 
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Şekil 2- Yanlış Ret ve Yanlış Kabul Kuralı 

4.2.3. Kabul ve Ret Bölgelerinin Belirlenmesi (Koruma Bandı Yöntemi): 

Karar kuralı bir koruma bandının (g) hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. Bu koruma bandı ile kabul ve 

ret bölgeleri tanımlanmaktadır. Bu iki bölgenin kesiştiği yer ise karar limiti olarak adlandırılır. 

Karar vermek için gerekli olan bilgiler: 

 Ölçülen büyüklük (Birim) 

 Deney sonucu 

 Belirsizlik-Genişletilmiş Belirsizlik için k faktörü ve güven aralığı 

 Alt ve/veya üst limitleri belirten spesifikasyon 

 Karar kuralı  

Laboratuvarda analizi gerçekleştirilen tüm kantitatif parametreler için %95 güven aralığında ölçüm 

belirsizlikleri hesaplanmıştır. 

Numunenin müşteri tarafından alındığı durumlarda, numune almadan kaynaklanan ölçüm belirsizliğinin 

dâhil edilmediği veriler kullanılmaktadır.  

Koruma bandları limit değere eklenerek ve/veya çıkartılarak kabul ve ret bölgeleri oluşturulmakta ve 

analiz sonuçları ölçüm belirsizliği dikkate alınarak seçilen karar kuralına göre değerlendirilmektedir.  

4.2.3.1. Yanlış Ret “uygun olmayan ürünün kabulü” (Üretici kuralı) : 

Kabul ve ret bölgeleri “uygun olmayan ürünün kabulü” kuralını uygulayabilmek amacıyla Şekil II, III ve IV 

deki gibi belirlenmiştir.  

 

 
KARAR 

Kabul H0 Ret H0 

H0 

Doğru 

(1−α) 

Doğru Karar 

Tip-I Hatası 

(Hata α) 

(son tüketiciyi korur) 

Yanlış Kabul 

H0  

Yanlış  

Tip-II Hatası 

(Hata β) 

(üreticiyi, tedarikçiyi korur) 

Yanlış Ret 

(1− β) 

Doğru Karar 
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Şekil II: Üst Limite Dayanan Kabul ve Ret Bölgesi 

 

Ölçüm sonucu karar limitine eşit ya da düşük ise uygundur. 

 

Şekil III: Alt Limite Dayanan Kabul ve Ret Bölgesi 

 

Ölçüm sonucu karar limitine eşit ya da yüksek ise uygundur. 

 

Şekil IV: Alt ve Üst Limite Dayanan Kabul ve Ret Bölgesi 

 

Ölçüm sonucu karar limitlerine eşit ya da limit aralığının içinde ise uygundur. 
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4.2.3.2. Yanlış Kabul “uygun olan ürünün reddi” (Tüketici kuralı) : 

Kabul ve ret bölgeleri “uygun olan ürünün reddi” kuralını uygulayabilmek amacıyla Şekil V, VI ve VII deki 

gibi belirlenmiştir. 

Şekil V: Üst Limite Dayanan Kabul ve Ret Bölgesi 

 

Ölçüm sonucu karar limitine eşit ya da düşük ise uygundur. 

 

 

Şekil VI: Alt Limite Dayanan Kabul ve Ret Bölgesi 

 

Ölçüm sonucu karar limitine eşit ya da yüksek ise uygundur. 
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Şekil IV: Alt ve Üst Limite Dayanan Kabul ve Ret Bölgesi 

 

Ölçüm sonucu karar limitlerine eşit ya da limit aralığının içinde ise uygundur. 

4.2.3.3. Ölçüm belirsizliği uygunluk değerlendirmesini etkilediği durumlarda karar 

kurallarına göre uygulama raporlarda aşağıda belirtildiği gibi yapılmaktadır.  

I. Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı): 

Örnek 1: 

Analiz Sonuç LOD/ LOQ Ö.B. (±) G.K. (%) Analiz Metodu Limit Değer D. Mevzuatı D. 

Aflatoksin B1 (ppb) 8,02 - 0,04 - AOAC 991.31 ≤8 
TGK Bulaşanlar 

Yönetmeliği 
UD 

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği Ek-1 Bölüm 2 de verilen limit değerlere göre Aflatoksin B1 parametresi 

UYGUN DEĞİLDİR. 

Ölçüm belirsizliği değeri “Basit Kabul Kuralına”na göre değerlendirilmiş ve sonuçlar güven düzeyi ve ölçüm 

belirsizliği değerlendirilmeden sınır değere göre uygunluk beyanı yapılmıştır. 

Örnek 2: 

Analiz Sonuç LOD/ LOQ Ö.B. (±) G.K. (%) Analiz Metodu Limit Değer D. Mevzuatı D. 

Aflatoksin B1 (ppb) 7,98 - 0,04 - AOAC 991.31 ≤8 
TGK Bulaşanlar 

Yönetmeliği 
U 

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği Ek-1 Bölüm 2 de verilen limit değerlere göre Aflatoksin B1 parametresi 

UYGUNDUR. 

Ölçüm belirsizliği değeri “Basit Kabul Kuralına” göre değerlendirilmiş ve sonuçlar güven düzeyi ve ölçüm 

belirsizliği değerlendirilmeden sınır değere göre uygunluk beyanı yapılmıştır. 
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II. Yanlış Ret Kuralı- Üretici Kuralı- Uygun Olmayan Ürünün Kabulü (Üst Sınır): 

Analiz Sonuç LOD/ LOQ Ö.B. (±) G.K. (%) Analiz Metodu Limit Değer D. Mevzuatı D. 

Aflatoksin B1 (ppb) 8,02 - 0,04 - AOAC 991.31 ≤8 
TGK Bulaşanlar 

Yönetmeliği 
U 

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği Ek-1 Bölüm 2 de verilen limit değerlere göre Aflatoksin B1 parametresi 

UYGUNDUR. 

Ölçüm belirsizliği değeri “Yanlış Ret Kuralına”na göre değerlendirilmiş ve ölçüm belirsizliği (k:2, %95) üst 

sınır değerinden çıkarıldıktan sonra sınır değere göre uygunluk beyanı yapılmıştır. 

III. Yanlış Ret Kuralı- Üretici Kuralı- Uygun Olmayan Ürünün Kabulü (Alt Sınır): 

Analiz Sonuç LOD/ LOQ Ö.B. (±) G.K. (%) Analiz Metodu Limit Değer D. Mevzuatı D. 

Sütte Yağ Tayini 

(m/v) 
3,48 %  - 0,06 - NMKL 40 ≥3,50 

Türk Gıda Kodeksi 

İçme Sütleri Tebliği 
U 

TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİNE göre  (TEBLİĞ NO: 2019/12) Sütte Yağ Tayini 

parametresi UYGUNDUR. 

Ölçüm belirsizliği değeri “Yanlış Ret Kuralına” göre değerlendirilmiş ve ölçüm belirsizliği (k:2, %95) alt 

sınır değerine eklendikten sonra sınır değere göre uygunluk beyanı yapılmıştır. 

IV. Yanlış Kabul Kuralı- Tüketici Kuralı- Uygun Olan Ürünün Reddi (Üst Sınır): 

Analiz Sonuç LOD/ LOQ Ö.B. (±) G.K. (%) Analiz Metodu Limit Değer D. Mevzuatı D. 

Aflatoksin B1 (ppb) 7,98 - 0,04 - AOAC 991.31 ≤8 
TGK Bulaşanlar 

Yönetmeliği 
UD 

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği Ek-1 Bölüm 2 de verilen limit değerlere göre Aflatoksin B1 parametresi 

UYGUN DEĞİLDİR. 

Ölçüm belirsizliği değeri “Yanlış Kabul Kuralına” göre değerlendirilmiş ve ölçüm belirsizliği (k:2, %95) üst 

sınır değere eklendikten sonra sınır değere göre uygunluk beyanı yapılmıştır. 

V. Yanlış Kabul Kuralı- Tüketici Kuralı- Uygun Olan Ürünün Reddi(Alt Sınır) 

Analiz Sonuç LOD/ LOQ Ö.B. (±) G.K. (%) Analiz Metodu Limit Değer D. Mevzuatı D. 

Sütte Yağ 

Tayini (m/v) 
3,52 %  - 0,06 - NMKL 40 ≥3,50 

Türk Gıda Kodeksi 

İçme Sütleri Tebliği 
UD 
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TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİNE göre  (TEBLİĞ NO: 2019/12) Sütte Yağ Tayini 

parametresi UYGUN DEĞİLDİR. 

Ölçüm belirsizliği değeri “Yanlış Kabul Kuralına” göre değerlendirilmiş ve ölçüm belirsizliği (k:2, %95) alt 

sınır değerinden çıkarılarak sınır değere göre uygunluk beyanı yapılmıştır. 

4.3. GDA’da Karar Kuralı’nın Uygulanması 

Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmesi verildiğinde varsa Yönetmelik, tebliğ, standart, 

şartname, sözleşme (sürekli/rutin analiz yapılan müşterilerle karşılıklı olarak hizmet sözleşmesi; 

Sürekli/rutin analiz yapılmayan müşterilerde ise ‘‘Müşteri Fiyat Teklifi Formu’’ sözleşme yerine 

geçmektedir.) vb. dokümanlarda belirlenen karar kuralı kullanılır.  

Eğer mevzuatta belirlenmiş bir karar kuralı yok ise, Talep teklif sözleşme sürecinde müşteri ile mutabık 

kalınan karar kuralı uygulanır.  

a) GTHB’dan gelen resmi kontrol (ithalat, ihracat) ve GHTB adına gıda sektörüne analiz yapılan özel istek 

numunelerinde;  ürüne ait ilgili mevzuatta belirtilen yasal limit değerler kullanılarak, Yanlış Ret “uygun 

olmayan ürünün kabulü” (Üretici kuralı) bakanlık tarafından bildirilen talimat uyarınca kullanılmaktadır.  

b) GTHB adına gıda sektörüne analiz yapılan özel istek numunelerinde ürüne ait ilgili mevzuatta yasal bir 

limit değer bulunmadığı durumlarda, uygunluk değerlendirmesine esas limit değer müşteri tarafından 

belirtildiği şekilde uygulanır. Değerlendirmeye esas karar kuralı yine müşteri tarafından ‘‘Müşteri Fiyat 

Teklifi Formu’’ ile belirlendiği (yukarıda verilen karar kuralı uygulamalarından biri seçilerek) şekilde 

uygulanır.  

c) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kapsamında olan analizler için bu talimatın 

madde 4.6 başlığı altında tanımlanmış olan karar kuralı uygulanır.  

d) GTHB adına analiz yapılan gıda numuneleri ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

kapsamında olan numuneler dışındaki tüm numunelerde ürüne ait yasal mevzuatta tanımlı limit 

değer var ise bu limit değer kullanılarak; ancak tanımlı bir limit değer yok ise uygunluk 

değerlendirmesine esas limit değer müşteri tarafından belirtildiği şekilde uygulanır. Değerlendirmeye 

esas karar kuralı yine müşteri tarafından ‘‘Müşteri Fiyat Teklifi Formu’’ ile belirlendiği (yukarıda verilen 

karar kuralı uygulamalarından biri seçilerek) şekilde uygulanır.  

Müşteri tarafından, bu talimat ile tanımlanmış karar kuralı uygulamalarının haricinde başka bir karar kuralı 

talep edildiğinde, talebine esas karar kuralını açıkça belirttiği bir resmi yazı ile bildirir.  

GDA laboratuvar sorumlusu tarafından müşteri tarafından talep edilen karar kuralı uygulamasının yasal 

mevzuata aykırı bir durum olmadığı durumunda değerlendirme yapılır. 
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Talebin uygun bulunması durumunda müşterinin belirttiği karar kuralı değerlendirmeye esas olarak 

kullanılır. Talebin uygun bulunmaması durumunda ise müşteriye uygun bulunmama sebepleri ile ilgili geri 

bildirim yapılarak bu talimat ile tanımlanmış karar kurallarından birinin uygulanması noktasında veya 

uygunluk değerlendirmesi yapılmaması noktasında karar alınır. 

4.4. Kalitatif Analizler İçin Uygunluk Değerlendirmesi 

Kalitatif analizler için bir ölçüm belirsizliği anlamlı olmadığından, karar kuralı uygulanmaz.  

4.5. Mikrobiyolojik Analiz Sonuçlarının Uygunluk Değerlendirmesi 

Mikrobiyolojik kantitatif analizlerde ‘‘Basit Kabul (Paylaşılan Risk) Karar Kuralı’’ uygulanmaktadır. 

Mikrobiyolojik kalitatif analizlerde ise ölçüm belirsizliği anlamlı olmadığından, karar kuralı uygulanmaz. 

4.6. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kapsamında Olan Analizler İçin Uygunluk 

Değerlendirmesi 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü-HSGM Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı 

Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’nın 07/11/2018 tarihli, 32305452-060.99-E.2852 sayılı ve Akredite Halk 

sağlığı Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 Standardı revizyon gereklilikleri konulu resmi yazısı gereğince 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kapsamında olan tüm fiziko-kimyasal ve 

mikrobiyolojik (havuz suyu, biyosidal, kozmetik vb.) analizlerinin uygunluk değerlendirilmesi 

aşağıda belirtilen durumlar esas alınarak yapılmaktadır: 

4.6.1. Müşterinin ölçüm belirsizliğini talep etmesi durumunda; 

Akredite analizler için hesaplanmış olan Ölçüm Belirsizlikleri analiz raporlarının alt kısmında yer almak 

şartıyla raporda yer verilir. 

Buna göre laboratuvarın belirlediği güven aralığında (analizin niteliğine göre, k=2, %95), ilgili analiz için 

bulunan sonuç: 

 Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya 

 Sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise "uygun değil" olarak 

değerlendirilmelidir. 

Analiz sonuçları belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit ise "uygun" olarak 

değerlendirilir. 

4.6.2. Müşterinin ölçüm belirsizliğini talep etmemesi durumunda; 

Analiz raporlarında ölçüm belirsizliği yer almaz. 
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5. İLGİLİ BELGELER/KAYNAKLAR VE EKLER 

ILAC-G8 Karar Kuralları ve Uygunluk Beyanlarına ilişkin Rehber 

Kayıtların Kontrolü Prosedürü (GDA.P.11) 

Müşteri Fiyat Teklifi Formu (GDA.FORM.104) 

6. KAYITLAR 

Bu talimatla ilgili oluşan belge ve kayıtlar ‘Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre saklanır. 

7. DAĞITIM 

Bu talimat ilgili tüm personele server/users/ortak/GDA Kalite Yönetim Dokümanları dosyaları içinde PDF 

formunda bildirilir. 

8. REVİZYON     

Revizyon 

No 
Revizyon Tarihi 

Revizyon Yapılan 

Madde 
Revizyon Nedeni 

01 10.12.2019 4.2 
Havuz Suları analizlerinde karar kuralının nasıl 

uygulanacağı ile ilgili bilgi eklendi. 

02 17.03.2020 Tüm maddeler 

TÜRKAK 17025 uygunsuzluk faaliyeti olarak; karar kuralı 

tekrar gözden geçirildi ve ILAC-G8 Karar Kuralları ve 

Uygunluk Beyanlarına ilişkin Rehber’ine göre tekrar 

düzenlendi. 

03 14.08.2021 4.3 ve 4.6 

27.04.2021-09.05.2021 tarihli TÜRKAK Akreditasyon 

Yenileme Denetimi 23-a numaralı uygunsuzluklar ile ilgili 

düzenleme yapıldı. 

 


